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Background: Cytomegalovirus (CMV) infection is a 
major cause of morbidity and mortality in immunoco-
mpromised patients. We compared the abilities of the 
recently developed Real-Q Cytomegalovirus Kit (Bio-
sewoom Inc., Korea) and the previously used PANA 
mPCR CMV Detection Kit (Panagene Inc., Korea) to 
detect CMV.
Methods: We analyzed 300 samples (whole blood: 
262, urine: 37, CSF: 1) submitted for qualitative CMV 
PCR testing during October 2011 at Yonsei University 
College of Medicine Severance Hospital. real-time 
PCR was performed with a Real-Q Cytomegalovirus 
Kit and conventional PCR was conducted with a 
PANAmPCR CMV Detection Kit. 
Results: The positive rates of both real-time PCR 
and conventional PCR were 25.3% (76/300), and the 
kappa coefficient (K) was 0.96 (95% confidence inter-
val (CI), 0.93-1.00). The concordance rate of the 
Real-Q Cytomegalovirus Kit and the PANAmPCR 
CMV Detection Kit was 98.7% (296/300), and four out 
of 300 samples showed discordant results. If the 
concordant results of 296 samples and the four re-
sults confirmed by direct sequencing were assumed 
to be true, the sensitivity and specificity of the 
Real-Q Cytomegalovirus Kit were 97.4% (95% CI, 
93.8-100.0%) and 99.1% (95% CI, 97.9-100.0%), 
respectively. 
Conclusion: The recently developed Real-Q Cytome-
galovirus Kit showed excellent sensitivity and specif-
icity, and had a high concordance rate with the pre-
viously established PANAmPCR CMV Detection Kit, 
which uses conventional PCR. Furthermore, real-time 
PCR could decrease the test time, as the electro-
phoresis step required for conventional PCR is not 
required for real-time PCR. (Ann Clin Microbiol 2013; 
16:19-24)
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서      론
  거대세포바이러스(cytomegalovirus, CMV) 감염은 고형장기 
이식환자나 조혈모세포 이식환자 사망률의 중요한 원인이며, 
CMV의 면역기능 저하 효과로 인해 기회감염균에 의한 유병률
을 증가시킬 수도 있다[1,2]. 최근 국내에서는 암환자와 이식환
자들이 증가하는 추세이므로[3,4] CMV 감염을 조기에 간단히 
진단할 수 있는 검사법이 필요한 상황이다.
  CMV 진단 방법으로 혈청학적 항체검사법, 바이러스 배양
법, 제자리부합법(in situ hybridization), 항원혈증검사법, 중합
효소연쇄반응법(polymerase chain reaction, PCR) 등이 있다. 이 
중 비교적 간편한 혈청학적 항체검사법이 널리 이용되고 있으
나 감염 후 1-2주가 지나야 CMV 특이항체가 검출되며, 면역기
능 저하자의 경우에는 위음성 결과가 나타나므로 CMV 감염 
조기 진단에 한계가 있다[2]. 바이러스 배양법은 특이도가 높아 
확진 시 사용되나 민감도가 낮고 검사 시간이 오래 걸리는 단
점이 있고[5] 제자리부합법은 민감도가 높지만 조직생검 검체
에만 적용이 가능하다[6]. 항원혈증 검사법은 민감도도 높고 반
정량이 가능하여 PCR 검사법 비교평가 시 표준검사법으로 시
행되어 왔으나[7,8] 즉각적인 검체 처리가 필요하고 제조회사
마다 결과의 차이가 있으며 검사실 간 판정 기준이 표준화되어
있지 않다[9]. PCR을 이용한 CMV 정성검사가 항원혈증 검사
법보다 더 민감하다는 보고가 있으나 잠복감염과 현증감염의 
감별에 어려움이 있고 특이도나 양성 예측도가 낮다는 한계점
이 있다[10]. 반면, 실시간 중합효소연쇄반응(real-time PCR)은 
대수증식기(exponential phase)에서 분석이 이루어지므로 기존
의 PCR 검사법에 비해 신속한 검사가 가능하다는 장점이 있다
[11,12]. 따라서, 이 연구에서는 국내에서 개발된 real-time PCR
을 이용한 Real-Q Cytomegalovirus Kit (Biosewoom Inc., Seoul, 
Korea)와 기존의 PCR 방법을 이용한 PANAmPCR CMV 
Detection Kit (Panagene Inc., Daejeon, Korea)를 비교, 평가하
고자 하였다.
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대상 및 방법
1. 대상
  2011년 10월 1일부터 27일까지 세브란스병원에 CMV-PCR
검사가 의뢰되었던 300명의 환자 검체를 대상으로 하였다. 동
일한 검체를 대상으로 PANAmPCR CMV Detection Kit와 동
시에 Real-Q Cytomegalovirus Kit를 이용하여 정성 검사를 시
행하였다. 
2. 방법
  1) 실시간 중합효소연쇄반응: 혈액 검체의 DNA 추출은 상품
화된 QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany)
를 이용하였다. 제조사 방침에 따라 citrate 또는 EDTA 항응고
제가 들어 있는 4-6 mL 전혈에 dextran 2 mL로 적혈구를 침강
시켜 백혈구 연층을 분리하였다. 이를 PBS에 재부유시켜 원심
분리 후 상층액을 100% ethanol과 혼합한 후, 다시 원심분리하
고 95% ethanol로 세척 및 실온에서의 건조 과정을 거쳐 DNA
를 분리하였다. 소변, 뇌척수액 검체의 경우는 QIAamp 
MinElute Virus Spin Kit (Qiagen)를 사용하여 DNA를 분리하
였다. Real-time PCR은 CMV 유전체 중 glycoprotein B (gpUL55)
를 증폭하도록 만들어진 Real-Q Cytomegalovirus Kit를 이용하
였다. PCR 반응 혼합물을 준비한 후 ABI PRISM 700 SDS 
(Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA)를 이용하여 50oC 2
분, 95oC 10분, 95oC 20초/60oC 30초/72oC 30초를 45회 반복하
는 조건으로 반응시켰다. CMV DNA에는 VIC 염색제를, 내부
대조물질(Internal control, IC)에는 FAM 염색제를 부착하여 각
각의 형광 채널에서 신호를 검출하고 역치값은 0.1로 지정한 
뒤 기준주기(Cycle threshold, Ct)를 확인하였다. 양성대조군은 
CMV의 Ct값이 27±3 이하, IC의 Ct값은 40 cycle 이하임을 보
았고, PCR 오염을 확인하기 위한 음성대조군의 경우에는 
CMV는 신호가 나타나지 않고, IC는 신호가 나타남을 확인하
였다. 검체 결과 해석은 CMV의 Ct값이 40 미만이고 IC의 Ct값
이 40 이하인 경우는 양성, CMV의 Ct값이 40 이상이고 IC의 
Ct값이 40 이하인 경우는 음성으로 판정하였다. 
  2) 중합효소연쇄반응: Real-time PCR에서 사용한 것과 동일한 
방법으로 DNA를 추출한 뒤, CMV 유전체의 UL55 부분을 검출
하도록 고안된 PANAmPCR CMV Detection Kit를 이용하여 
PCR을 시행하였다. 15 μL의 반응 혼합액을 PCR tube에 분주
한 후, 추출한 샘플 DNA와 양성 대조군, 음성 대조군을 각각 5 
μL씩 첨가하였다. 이를 50oC 2분, 95oC 10분, 95oC 10초/61oC 
25초/72oC 30초간 총 45회 반복한 후 72oC 5분의 조건으로 반
응시켰다. 반응 산물을 ethidium bromide가 포함된 2.5% 한천
에 5 μL씩 놓고 전기영동한 후 UV transilluminator에서 band
를 확인하였다. 양성 검체는 80 bp (CMV)와 300 bp (IC) 크기
의 산물을 모두에서 볼 수 있는 반면, 음성 검체에서는 300 bp 
(IC) 크기의 산물만 관찰되었다.
  3) 염기서열분석법: Agarose gel에 있는 DNA band를 잘라내
어 QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen)로 용출시켰다. 약 50 
ng의 DNA를 주형으로 삼아 kit 내의 amplification primer로 증
폭하고 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems) 장비를 이
용하여 염기서열분석을 시행하였다. 불일치 검체에 대해서는 
직접염기서열분석법으로 결과를 확인하였다. Real-Q Cytome-
galovirus Kit 음성/ PANAmPCR CMV Detection Kit 양성인 2
검체의 경우에는 PANAmPCR의 primer를 사용하여 분석하였
고, 이와 함께 환자의 CMV 관련 임상 증상과 추가적인 검체, 
영상, 조직 검사 결과를 토대로 하여 참값을 정하였다.
  4) 통계처리: 환자군의 특성, 검사 간 일치율, 염기서열분석
법을 기준으로 한 민감도, 특이도를 Microsoft사의 Excel (Micro-
soft corp., Redmond, WA, USA)을 이용하여 분석하였다. 두 검
사 방법의 비교를 위해 Analyse-it Method Evaluation Edition 
version 2.26 software (Analyse-it Software Ltd., Leeds, UK)를 
이용하여 kappa coefficients (K)를 구하고 McNemar 카이제곱
분석을 시행하였다. 유의수준이 0.05 미만이면 통계적으로 유
의한 것으로 판정하였다.
결      과
1. 환자 및 검체 특성 
  총 300명의 환자 중 남자, 여자는 각각 168명, 132명이었고 
평균연령은 50.0세(95% 신뢰구간, 30.6-69.4세)였다. 일반병동 
환자가 87.7%로 중환자실 환자(12.3%)보다 많았으며 기저 질
환은 혈액 질환이 175예(58.3%)로 가장 많았다. 주로 전혈 검
체(262예, 87.3%)가 의뢰되었고 소변 검체의 경우는 2예를 제
외한 모든 환자가 20세 미만이었다(Table 1). 
2. 검사 방법 간의 결과 비교
  Real-time PCR을 이용한 Real-Q Cytomegalovirus Kit와 일반 
PCR 방법을 이용한 PANAmPCR CMV Detection Kit 모두 76
검체 (25.3%)에서 양성이었다. Real-Q Cytomegalovirus Kit 양
성/ PANAmPCR CMV Detection Kit 음성은 2검체, Real-Q 
Cytomegalovirus Kit 음성/PANAmPCR CMV Detection Kit 양
성도 2검체였고, 이에 따른 두 kit 간의 일치율은 98.7% 
(296/300), 불일치율은 1.3% (4/300)였다. Real-time PCR과 일반 
PCR 간의 kappa coefficients (K)는 0.96 (95% 신뢰구간, 0.93-1.00)
으로 높은 일치도를 보였으며 McNemar test 시에도 두 방법 간에 
통계학적으로 유의한 차이가 없었다(P=1.0000) (Table 2). 불일치 
결과를 보인 4검체의 항체검사 결과, 검사가 시행되지 않은 1검체를 
제외한 3검체에서 CMV IgM 음성이 나왔다. Real-Q Cytome-
galovirus Kit 양성/PANAmPCR CMV Detection Kit 음성인 2
검체의 real-time PCR의 Ct값은 각각 39.87, 39.91로 경계치인 
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*The four discordant results were determined to be positive for CMV infection based on the results of direct sequencing and CMV associated
clinical diagnosis; †The Cycle threshold (Ct) of real-time PCR could not be obtained; ‡The results of direct sequencing were not determined
definitely.
Table 1. Demographic characteristics of the patients















  Hematologic disease
  Solid cancer
  Renal disease
  Other*
Specimen type





































*Fever of unknown origin, penumonia, hepatitis etc. were included.
Abbreviations: ICU, intensive care unit; CSF, cerebrospinal fluid.
Table 2. Comparison of real-time PCR and conventional PCR by 







P value of McNemar test
Agreement (%)
74   2
 2 222
0.96 (0.93 to 1.00)
1.0000 
98.7
*Result is expressed as the value of kappa statistic (95% confidence
interval).
40에 가까웠고, Real-Q Cytomegalovirus Kit 음성/PANAm PCR 
CMV Detection Kit 양성인 2검체의 경우에는 real-time PCR의 
Ct값을 구할 수 없었다. 불일치 검체에 대해서는 직접염기서열
검사법 및 임상 진단을 토대로 CMV 양성임을 확인하였다
(Table 3).
  일치한 결과(296검체)와 염기서열검사 및 임상진단에서 확
인한 결과(4검체)를 참값으로 할 때 Real-Q Cytomegalovirus 
Kit는 97.4% (95% 신뢰구간, 93.9-100.0%)의 민감도와 100.0% 
(95% 신뢰구간, 100.0-100.0%)의 특이도를 보였고 양성예측도와 
음성예측도는 각각 100.0% (95% 신뢰구간, 100.0-100.0%), 99.1% 
(95% 신뢰구간, 97.0-100.0%)의 결과를 나타내었다(Table 2). 
3. 검사 방법 간의 소요시간 비교
  검사 과정은 DNA 추출, PCR 혼합물 준비, PCR 반응, 전기 
영동 및 분석으로 구성되어 있었다. 과정마다 소요된 시간을 
12검체당 측정한 결과, PANAmPCR CMV Detection Kit는 270
분이 필요한 반면, Real-Q Cytomegalovirus Kit는 200분으로 검
사 소요시간이 더 적었다(Fig. 1). 
고      찰
  CMV는 기회감염 병원체로 건강인 감염 시 대부분 무증상의 
잠복감염 형태를 보이나 면역저하환자에서는 심각한 질환을 
일으킬 수 있다. 대부분 일차 감염 시 치명적인 증상이 나타나
지만 면역억제 상태에서는 잠재된 바이러스의 재활성화나 재
감염이 된 경우에도 심각한 증상을 초래할 수 있다[11,13]. 우
리나라의 건강한 성인을 대상으로 시행한 CMV IgG 항체 양성
률은 97-98%로[14,15] 이 연구 대상 환자의 대부분이 CMV 잠
복감염인 상태이고 장기, 골수이식이나 항암치료를 받는 면역
저하 상태이므로 CMV의 재활성 및 재감염의 위험도가 높을 
것으로 예상된다. CMV 질환으로는 골수이식 시행 시의 CMV 
폐렴, 후천성면역결핍증 환자에서의 CMV 망막염 등이 있다. 
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Fig. 1. Time for real-time PCR and conventional PCR per 12 
samples.
이러한 CMV 질환은 생명을 위협할 수 있을 정도로 치명적이며 
흔하게 보고 되어 있다[16-18]. CMV 감염의 진행을 막기위해 
항바이러스 치료제가 널리 쓰이고 있으나 효과를 거두기 위해서
는 정확하고 신속한 검사를 통한 CMV 조기 진단이 필수적이다.
  이 연구에서 시행한 CMV 일반 PCR 방법과 real-time PCR 
방법은 각각 300검체 중 76검체(25.3%)에서 양성이었고 98.7%
의 일치율을 보였다. 주로 면역이 저하되어 현증 감염의 위험
도가 큰 환자가 많이 의뢰된 점과 예전보다 혈액 질환, 암으로 
인한 이식 환자가 증가된 점이 Shin 등[19] (10%)이나 Choe 등
[20] (14.3%)보다 높은 양성률이 보고된 원인으로 생각되었다. 
또한, 두 방법 모두 PCR을 이용하였고 비슷한 유전체 부위
(UL55)를 검출하도록 고안되었기에 높은 일치율을 보였을 것
으로 생각한다. 이번 연구에 사용된 Real-Q Cytomegalovirus 
Kit는 97.4%의 민감도와 100.0%의 특이도를 보였고, 이는 다
른 회사의 real-time PCR 제품을 이용한 Li 등[21] (민감도, 
96.7%; 특이도, 92.0%), Boeckh 등[22] (민감도, 80.1%; 특이도, 
93.0%)의 연구 결과보다 높은 수치였다. 일반 PCR 방법과 
real-time PCR 방법 간의 결과가 불일치한 검체에 대해서는 염
기서열분석과 환자의 임상진단을 통해 최종적으로 CMV 양성
임을 확인하였다. 염기서열분석결과를 기준으로 하였을 때 re-
al-time PCR 위음성 결과의 원인으로 혈중 바이러스 수치가 낮
아서 검출하지 못한 경우, CMV 염기서열 변이, 항응고제로 사
용한 heparin 및 검체 종류 차이[23,24] 등을 생각해 볼 수 있다. 
추가적으로, real-time PCR의 Ct값 설정에 따른 민감도 차이와 
항바이러스약제를 투여한 환자 검체의 시간 경과에 따른 차이
[25] 등도 불일치의 원인일 가능성이 있다. 
  불일치를 보인 4명의 환자 모두 고형암이나 백혈병 진단으로 
항암치료나 이식을 받아 면역이 저하된 상태였고, 임상양상과 
염기서열분석결과, 추적 검사를 종합하였을 때 CMV 감염인 
것으로 판단되었다. 따라서, 적절한 Ct값 설정 후 real-time 
PCR검사를 시행하도록 하고 경계치와 근접한 경우 환자의 임
상 상태를 보아 이에 대한 정밀검사가 필요할 것으로 생각되었
다. 추가적으로, 임상 진단에 따른 Ct값의 차이에 대해 알아보
았다. CMV 감염은 바이러스나 항원, 핵산이 검출되는 경우로, 
CMV 질환은 CMV 감염과 함께 1) 3일 이상 지속되는 발열, 2) 
백혈구감소증(＜3,000/μL), 3) 혈소판감소증(＜100,000/μL), 4) 
비전형 림프구증다증, 5) 간염, 6) 간질성 폐렴, 7) 망막염, 8) 대
장염, 9) 신장염 중 2개 이상의 소견을 나타내는 증거가 있을 
때로 정의하였다[19]. CMV 감염군(n=28)의 Ct값(중앙값, 38.47; 
95% 신뢰구간, 34.26-39.41)은 CMV 질환군(n=48)의 Ct값(중
앙값, 35.18; 95% 신뢰구간, 33.16-37.21)에 비해 높았다(P= 
0.0277). CMV 감염 진단에 있어 CMV DNA의 양과 임상 증상
과의 관련성에 대하여는 아직 논란이 있으나 CMV DNA 수치가 
높은 환자는 무증상이라 하더라도 잠재적인 CMV 질환의 위험
군으로서 임상경과 관찰 및 치료가 필요할 것으로 주장한 보고
가 있어[26,27] 아직 CMV 질환이 진단되지 않은 환자에 대해
서도 지속적인 CMV PCR 검사가 필요할 것으로 판단되었다.
  기존의 PCR 방법과 real-time PCR 과정에 소요된 시간을 비
교한 결과 DNA 추출 및 반응혼합물 준비시간은 공통적이었으
나 분석 단계에서는 real-time PCR이 좀 더 시간이 소요되었고 
PCR 반응 단계에서는 일반 PCR이 더 긴 시간을 필요로 하였
다. 특히, 일반 PCR의 경우 전기영동 단계가 반드시 필요하여 
전체적으로는 70분 정도의 시간 소모가 있었다. 기존의 PCR과
는 달리 real-time PCR은 전반적인 시간 소요가 적고 PCR 반응 
초기에서도 결과를 얻을 수 있어 신속, 정확한 방법으로 판단
되었다[28].
  결론적으로 real-time PCR에 의한 Real-Q Cytomegalovirus 
Kit는 CMV 조기 진단, 치료 및 향후 증가된 많은 검체를 처리할 
수 있는 자동화에도 유리할 것으로 생각한다. 또한, PANAmPCR 
CMV Detection Kit와도 높은 일치율을 보여 기존의 PCR 검사를 
대체할 수 있는 새로운 검사법으로 자리잡을 가능성이 크다.
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=국문초록=
Real-Time PCR과 일반 PCR을 이용한 
Cytomegalovirus 정성검사의 비교 평가
1연세대학교 의과대학 진단검사의학교실, 세균내성연구소, 2을지대학교 보건대학원 의과학교실
정세리1, 김윤정1, 배일권1, 김문정2, 정석훈1
배경: Cytomegalovirus (CMV) 감염은 면역력이 저하되어 있는 환자의 이환과 사망의 중요한 원인이다. 이 연구에서는 
CMV 검출을 위해 최근에 개발된 Real-Q Cytomegalovirus Kit (Biosewoom Inc., Korea)와 기존 제품인 PANAmPCR CMV 
Detection Kit (Panagene Inc., Korea)를 비교 평가하였다. 
방법: 세브란스 병원에 2011년 10월에 의뢰된 CMV 정성 PCR 검사 300검체(전혈 검체: 262개, 소변 검체: 37개, 뇌척수액 
검체: 1개)를 대상으로 분석하였다. Real-time PCR은 Real-Q Cytomegalovirus Kit를 이용하였고 일반 PCR은 PANAmPCR 
CMV Detection Kit를 이용하여 CMV의 검출 부위를 증폭 시킨 후 결과를 해석하였다. 두 방법 간의 차이를 비교하고 
불일치 결과를 보이는 검체는 염기서열검사를 시행하였다. 
결과: Real-time PCR과 일반 PCR 모두 양성률은 25.3% (76/300)였고 두 방법간의 kappa coefficients (K)는 0.96 (95% 신뢰
구간, 0.93-1.00)이었다. Real-Q Cytomegalovirus Kit와 PANAmPCR CMV Detection Kit 간의 일치율은 98.7% (296/300)였고 
이 중, 4개의 검체에서 불일치한 결과가 나타났다. 두 방법 간의 동일한 결과를 보인 296 검체와 염기서열검사 및 환자의 
임상증상을 토대로 판단한 4 검체의 결과를 참값으로 할 때, 새로이 평가하고자 하는 Real-Q Cytomegalovirus Kit는 97.4% 
(95% 신뢰구간, 93.9-100.0%)의 민감도와 100.0% (95% 신뢰구간, 100.0-100.0%)의 특이도, 100.0% (95% 신뢰구간, 100.0- 
100.0%)의 양성예측도, 99.1% (95% 신뢰구간, 97.0-100.0%)의 음성예측도를 보였다. 
결론: 최근 개발된 Real-Q Cytomegalovirus Kit는 우수한 민감도와 특이도를 보였고, 기존의 일반 PCR 방법과도 높은 일
치도를 보였다. 또한, real-time PCR 방법은 일반 PCR 방법의 전기영동 단계가 필요하지 않아 검사 소요 시간을 단축시킬 
수 있다. [Ann Clin Microbiol 2013;16:19-24]
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